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Liebe Leserinnen und Leser der aseptica,

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein weiteres Jahr voller Tempo, Wandel und
neuer Herausforderungen. Gerade in dieser schnellen Zeit tut es gut, zum Jahres-
wechsel einen Moment innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und den Blick bewusst
auf das zu richten, was uns trägt. Für unsere Redaktion ist die aseptica seit vielen
Jahren ein verlässlicher Leitfaden durch unser fachliches Jahr. Ausgabe für Ausga-
be begleitet sie uns durch neue Entwicklungen, angeregte Diskussionen und span-
nende Innovationen in unserem gemeinsamen Arbeitsfeld. Dieses kontinuierliche
Arbeiten, Denken, Weiterentwickeln, Verstehen aus verschiedenen Perspektiven ist
besonders in turbulenten Zeiten ein besonderer Wert.

Umso ermutigender ist es in einem Redaktionsteam zu arbeiten, das mit großer
Eigenverantwortung, Professionalität und gegenseitigem Vertrauen zusammenar-
beitet. Ebenso danken wir den Unternehmen Dentsply Sirona, Ebro, Miele Group,
Ecolab, die uns seit vielen Jahren zuverlässig unterstützen und damit unseren publi-
zistischen Auftrag ermöglichen. Ein besonderer Dank geht an unseren neuen Verlag
mhp sowie an die DGSV für die konstruktive und proaktive Zusammenarbeit und
selbstverständlich an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ihr Interesse und Ihre Treue
ermöglichen unsere Arbeit überhaupt erst.

Wir wünschen Ihnen einen ruhigen, erholsamen, kraft pendenden Jahresausklang
und freuen uns darauf, mit vielen neuen Impulsen gemeinsam in das Jahr 2026 zu
starten.

Herzlichst

Aaron Papadopoulos  Ulrike Weber
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Alte Mücke, neue Geschichte: Ursprung des "Lon-
don Underground Mosquito" liegt im Nahen Osten

Ein internationales Forschungskonsortium mit Beteiligung
des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM)
hat das Geheimnis um den Ursprung einer der ungewöhn-
lichsten Stadtbewohnerinnen gelüftet: der Mücke Culex pi-
piens molestus, besser bekannt als “London Underground
Mosquito”.
Seit Jahrzehnten kursiert die Geschichte der „U-Bahn-
Mücke“, die während des Zweiten Weltkriegs in Londons
Tunneln aufgetaucht sei. Menschen lagen dort nachts auf
Bahnsteigen, um Schutz vor Bombenangriffen zu suchen
und wurden gestochen. Forschende nahmen lange an, eine
neue Mücke hätte sich innerhalb weniger Generationen an
das Leben unter der Erde angepasst. Doch das stimmt nicht.
Die neue Studie zeigt: Evolution verläuft langfristiger.
Die untersuchte Mückenform Culex pipiens molestus lebt
vor allem in warmen, feuchten, oft unterirdischen Lebens-
räumen in Städten. Sie paart sich auf engem Raum, bleibt
im Winter aktiv und sticht Menschen. Das Forschungskon-
sortium der Princeton University sequenzierte die Genome
von mehr als 800 Stechmücken aus 44 Ländern, darunter
auch historische Exemplare aus Londoner Museen. Die um-
fassende Analyse zeigt: molestus ist nicht im Untergrund
entstanden, sondern oberirdisch im Mittelmeerraum.

,rkenntnisse f�r die �Ɉentliche .esundheit 
Die Studie liefert nicht nur eine überraschende Evolutions-
geschichte, sie hat auch aktuelle Relevanz. Cx. pipiens moles-
tus ist ein effizi ter Überträger von Viren wie dem West-
Nil-Virus. Die Erkenntnis, dass diese Mückenform weit
verbreitet und genetisch vielfältig ist, hilft  Übertragungs-
wege besser zu verstehen und liefert Hinweise darauf, wie
sich Krankheitsüberträger künftig in städtischen Räumen
verhalten könnten. Die Studie ist im Fachjournal Science
erschienen. [2025; DOI: 10.1126/science.ady4515].

Die interessante Meldung
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„(5) Die Leiter folgender Einrichtun-
gen haben sicherzustellen, dass in-
nerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionshygiene in Hygieneplänen 
festgelegt sind: 
1. Krankenhäuser,
2. Einrichtungen für ambulantes Ope-

rieren,
3. Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

richtungen,
4. Dialyseeinrichtungen,
5. Tageskliniken,
6. Entbindungseinrichtungen,
7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die 

mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten 
Einrichtungen vergleichbar sind,

8. Rettungsdienste und Einrichtungen des Zivil- und 
Katastrophenschutzes.

Die Landesregierungen können durch Rechtsverord-
nung vorsehen, dass Leiter von Zahnarztpraxen sowie 
Leiter von Arztpraxen und Praxen sonstiger humanme-
dizinischer Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vor-
genommen werden, sicherzustellen haben, dass inner-
betriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in 
Hygieneplänen festgelegt sind. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
andere Stellen übertragen.“
Weiterhin heißt es in Abs. 6: „(6) Einrichtungen nach 
Absatz 5 Satz 1 unterliegen der infektionshygienischen 
Überwachung durch das Gesundheitsamt. Einrichtun-
gen nach Absatz 5 Satz 2 können durch das Gesund-
heitsamt infektionshygienisch überwacht werden.“
Das bedeutet, dass eine Begehung einer Einrichtung 
durch das zuständige Gesundheitsamt grundsätzlich je-
derzeit möglich ist. In der Regel wird eine solche Über-
prüfung vorab (ca. 4–6 Wochen vorher) angekündigt, 
damit die verantwortlichen Personen in der Praxis an-
wesend sind und die erforderlichen Unterlagen vorbe-
reitet werden können. Die Ergebnisse der Begehung 
werden schriftlich dokumentiert und dienen der Qua-
litätssicherung sowie der kontinuierlichen Verbesse-
rung der Hygienestandards. In bestimmten Fällen, etwa 
wenn Hinweise auf Hygienemängel oder Beschwer-

Der Hygieneplan als zentrales Instrument des 
Hygienemanagements im ambulanten Bereich

Kathrin Mann 

Ein gutes Hygienemanagement ist die Grund-
lage für Sicherheit in jeder Arztpraxis und in 
jedem ambulanten OP-Zentrum. Es schützt Pa-
tienten und Mitarbeitende gleichermaßen und 
sorgt für reibungslose Abläufe im Praxisalltag. 
Die Erstellung und regelmäßige Aktualisierung 
der erforderlichen Hygienedokumente kostet 
]war =eit und 6orgfalt, schaσt aber Nlare 6truN-
turen und gibt Sicherheit im Umgang mit recht-
lichen Anforderungen.
Damit Hygienestandards nicht zur reinen 
3ñichtşbung werden, sollte die 9erantwortung 
klar geregelt und von einer hygienebeauftragten 
Person (hygienebeauftragte MFA) überwacht 
werden. Dieser Artikel erläutert die rechtlichen 
Grundlagen, auf denen ein Hygieneplan auf-
baut, zeigt auf, welche Inhalte darin festgelegt 
werden sollten, und gibt praktische Hinweise, 
wie die Umsetzung im Praxisalltag organisato-
risch gelingt.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) bildet die rechtliche 
Grundlage für die Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten beim Menschen. Ziel des Gesetzes 
ist es, übertragbaren Erkrankungen vorzubeugen, In-
fektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterver-
breitung zu verhindern. Eine entscheidende Rolle bei 
der praktischen Umsetzung kommt insbesondere den 
Arztpraxen sowie Einrichtungen mit invasiver Diag-
nostik und Therapie zu. Damit Infektionsprävention im 
Praxisalltag wirksam gelingt, trägt der Praxisbetreiber 
die Verantwortung für die Organisation und Einhal-
tung aller hygienerelevanten Maßnahmen, unterstützt 
durch das gesamte Team.
Das IfSG verpfli htet Praxisbetreiber ausdrücklich, ei-
nen Hygieneplan vorzuhalten, in dem innerbetriebli-
che Verfahrensweisen zur Infektionshygiene verbind-
lich festgelegt sind. Diese Vorgabe ist in § 23 Absatz 5 
IfSG verankert:

| Autorin
Kathrin Mann, MHBA 
PRO.Q.MA Gesundheitsmanagement
Wilhelmstraße 14
D-93049 Regensburg
info@kathrin-mann.de
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den von Patientinnen und Patienten vorliegen, kann 
das Gesundheitsamt jedoch auch eine unangekündigte 
Kontrolle durchführen.
Eine Begehung durch das Gesundheitsamt ist in der Re-
gel kein Grund zur Sorge. Solche Überprüfungen ver-
laufen meist konstruktiv und lösungsorientiert. Der 
objektive Blick von außen bietet die Möglichkeit, die ei-
genen Hygienestrukturen kritisch zu refl ktieren und 
gezielt zu verbessern. Etwaige Hinweise oder Aufla-
gen zur Nachbesserung sollten nicht als Kritik verstan-
den werden, sondern als Anstoß zur Weiterentwicklung 
der Qualitäts- und Hygienestandards in der Praxis. Das 
stärkt langfristig die Sicherheit, Effizien und Professio-
nalität des Praxisbetriebs.

Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TR-
BA 250)
Die TRBA 250 ist eine der bekanntesten Technischen 
Regeln im Gesundheitswesen und bildet eine wichtige 
Grundlage für den Arbeitsschutz in medizinischen Ein-
richtungen. Sie wird von der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfle e (BGW) her-
ausgegeben und kann kostenlos im Mediencenter unter 
www.bgw-online.de bestellt oder als PDF heruntergela-
den werden. Die TRBA 250 dient als praxisnahes Nach-
schlagewerk zu zahlreichen Hygienethemen und legt 
fest, dass der Arbeitgeber zum Schutz der Beschäftig-
ten verbindliche Maßnahmen in schriftlicher Form, al-
so in Hygieneplänen, festzulegen und deren Umsetzung 
zu überwachen hat. Die derzeit gültige Fassung stammt 
vom 2. Mai 2018.
In Anhang 2 sind konkrete Hinweise zur Erstellung ei-
nes solchen Hygieneplans, von der Gefährdungsanalyse 
über Präventionsmaßnahmen bis hin zur Maßnahmen-
struktur, zusammengestellt. 

Anhang 2 Hinweise für die Erstellung eines Hygiene-
plans
Ziel des Hygieneplans gemäß dieser TRBA ist es, Über-
tragungen von Infektionen durch Mikroorganismen 
und schädigende Einflüsse durch erforderliche Reini-
gungs-, Desinfektions-, Sterilisations- sowie Ver- und 
Entsorgungsmaßnahmen zu verhindern. Die erforder-
lichen Präventionsmaßnahmen sind stets in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen arbeitsplatzspezifischen Risiko 
festzulegen. Dabei sollte berücksichtigt werden, welche 
Tätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden und wel-

che Infektionsgefahren dabei auftreten können. Die 
TRBA 250 beschreibt hierzu eine beispielhafte Vor-
gehensweise zur Erstellung eines tätigkeitsbezogenen 
Hygieneplans, der die notwendigen Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen klar strukturiert und praxisgerecht 
abbildet.

Gefährdungsanalyse
Die Erstellung eines Hygieneplans beginnt immer mit 
einer sorgfältigen Gefährdungsanalyse. Dabei wird ge-
prüft, bei welchen Tätigkeiten man mit biologischen 
Arbeitsstoffen in Kontakt kommen kann und welche 
Risiken dadurch entstehen. Ziel ist es, mögliche Gefähr-
dungen, z.B. etwa durch Kontamination, Infektion, In-
toxikation oder Sensibilisierung frühzeitig zu erkennen 
und zu bewerten. Anschließend wird festgelegt, wer im 
Team diesen Risiken ausgesetzt sein kann und unter 
welchen Bedingungen dies geschieht.
Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren 
Hygienemaßnahmen. Sie sollte dokumentiert, regel-
mäßig überprüft und bei veränderten Arbeitsabläufen 
oder neuen Verfahren aktualisiert werden. Eine struk-
turierte Gefährdungsanalyse hilft, Schutzmaßnahmen 
gezielt zu planen und den Aufwand auf das Wesentliche 
zu konzentrieren.

Präventionsmaßnahmen
Bei der Festlegung der Präventionsmaßnahmen soll-
ten alle für den jeweiligen Arbeitsplatz oder Praxisbe-
reich geltenden gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen 
und Empfehlungen berücksichtigt werden. Dazu zäh-
len u.a. die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, 
technische Regeln sowie berufsgenossenschaftliche 
Vorgaben. Ergänzend sollten einschlägige Richtlinien, 
Leitlinien und Normen herangezogen werden, um eine 
sichere und rechtskonforme Umsetzung zu gewährleis-
ten. Auf dieser Grundlage werden konkrete Handlungs- 
und Verhaltensanweisungen erstellt, die für alle Mitar-
beitenden verbindlich sind. Diese Anweisungen sollten 
einrichtungsspezifisch formuliert, gut verständlich und 
praxisnah umsetzbar sein. Darüber hinaus ist sicher-
zustellen, dass alle Beschäftigten regelmäßig geschult 
werden. Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und Hygi-
ene können dabei beratend oder verantwortlich einge-
bunden werden, um eine sachgerechte Umsetzung und 
kontinuierliche Verbesserung der Hygienestandards zu 
gewährleisten.
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Maßnahmenstruktur
Basismaßnahmen bilden die verbindliche Grundlage 
für alle Mitarbeitenden und umfassen zentrale Rege-
lungen zu Händehygiene, Arbeits- und Schutzkleidung 
sowie zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und 
Materialien.
Risikobezogene Maßnahmen ergänzen diese Grundre-
geln, wenn besondere Tätigkeiten oder Situationen ein 
erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringen. In solchen 
Fällen können zusätzliche Vorkehrungen notwendig 
sein. Beispiele hierfür sind:
a) Erregereigenschaften wie Virulenz (z.B. Hepatitis-

Viren, HIV, Tuberkulose-Erreger, Gastroenteritis-
Erreger, Influenza-Viren), Toxinbildung (z.B. Clos-
tridien, Staphylokokken) oder andere Eigenschaf-
ten (z.B. definie te Antibiotikaresistenzen bestimm-
ter Bakterien);

b) bestimmte Tätigkeiten wie Operationen, Injektio-
nen, Punktionen, Labordiagnostik, Endoskopien;

c) definie te Bereiche wie Küche, Wäscherei, Zentrale 
Sterilgutversorgungsabteilung, Physikalische The-
rapie, Entsorgung. (Quelle: TRBA 250, Anhang 2)

Die in diesem Artikel aufgeführten Beispiele dienen le-
diglich als Orientierungshilfe. Sie müssen stets an die 
individuellen Gegebenheiten der Einrichtung angepasst 
werden. In manchen Fällen kann es sinnvoll oder sogar 
erforderlich sein, für einzelne Bereiche separate Hygie-
nepläne zu erstellen. Werden beispielsweise ambulante 
Operationen oder invasive Eingriffe durchgeführt oder 
Medizinprodukte aufbe eitet, sollte der Hygieneplan 

entsprechend erweitert und detaillierter gestaltet wer-
den als in einer rein konservativ tätigen Praxis.
Im Internet fi den sich zahlreiche Vorlagen und Mus-
terhygienepläne, doch nicht alle erfüllen die aktuellen 
gesetzlichen und fachlichen Anforderungen. Herkunft 
und Aktualität der verwendeten Dokumente müssen 
sorgfältig überprüft werden, bevor diese übernommen 
werden. Es kann sinnvoll sein, sich Hilfe von Extern zu 
holen, wenn nicht klar ist, wie der Hygieneplan mit In-
halt zu füllen ist. Mit einem professionell erstellten Plan 
ist man auch für künftige Begehungen gut gewappnet.

Rechtsverordnungen der Länder – MedHygV
In allen Bundesländern wurden auf Grundlage des § 23 
Absatz 8 IfSG eigene Verordnungen zur Hygiene und 
Infektionsprävention erlassen. Diese gelten sowohl für 
den stationären Bereich als auch für ambulante Einrich-
tungen und damit auch für Arztpraxen, in denen inva-
sive Eingriffe durchgeführt werden. Rein psychothera-
peutische Praxen sind in der Regel ausgenommen. Für 
Praxen ohne ambulante Operationstätigkeit genügt ein 
Hygieneplan, wie er im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments nach § 136 Absatz 1 SGB V ohnehin vorgeschrie-
ben ist. Für Einrichtungen, in denen ambulant operiert 
wird, gelten deutlich umfangreichere hygienische Anfor-
derungen, auch bei kleineren Eingriffen. Die Regelungen 
unterscheiden sich je nach Bundesland, da die jeweili-
gen Landesverordnungen eigene Schwerpunkte setzen. 
In der Regel verpfli hten sie jedoch Einrichtungen für 
ambulantes Operieren, Dialysepraxen sowie Arztpraxen 

Abb. 1: Hygienisch korrekt: saubere Hände ohne Schmuck und Nagellack. (bb� �: ,XuipTent aur PÅege von 0nstruTenten�
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mit invasiven Tätigkeiten dazu, inner-
betriebliche Verfahrensweisen in einem 
Hygieneplan festzulegen.

Inhalte eines Hygieneplans
Wie bereits erwähnt, sollte der In-
halt eines Hygieneplans immer an die 
Strukturen und Arbeitsabläufe der je-
weiligen Praxis angepasst werden. 
Dabei sind alle hygienerelevanten 
Bereiche des Praxisalltags zu berück-
sichtigen. Typische Bestandteile eines 
Hygieneplans sind:
• Händehygiene (z.B. Händewaschen 

und Händedesinfektion)
• Hautantiseptik (z.B. bei Blutentnah-

men, Punktionen, Akupunktur, In-
jektionen)

• Flächenreinigung und -desinfektion 
(wann, wo und wie diese durchge-
führt wird)

• Aufbe eitung und Desinfektion von 
Medizinprodukten und Geräten

• Personalhygiene und Schutzmaß-
nahmen

• Umgang mit Medikamenten (z.B. Lagerung und Zu-
bereitung)

• Aufbe eitung von Wäsche (Arbeits-, Bereichs- und 
Praxiswäsche)

Je nach Art und Leistungsangebot der Praxis können 
weitere spezifische Themen ergänzt werden, etwa zur 
Abfallentsorgung, Wasserhygiene oder Raumlufttechnik.

Organisatorische Regelung der Maßnah-
men in der Praxis
Der Hygieneplan ist mindestens einmal jährlich auf 
seine Aktualität zu überprüfen und bei Bedarf anzu-
passen, etwa wenn sich gesetzliche Vorgaben, Abläufe, 
Verantwortlichkeiten oder Produktnamen ändern. Er 
muss für alle Mitarbeitenden jederzeit zugänglich und 
einsehbar sein. Die Freigabe des Hygieneplans erfolgt 
durch den Praxisbetreiber. Neue Mitarbeitende werden 
in den ersten Arbeitstagen in die Inhalte eingewiesen; 

diese Unterweisung ist zu dokumentieren und mit Un-
terschrift zu bestätigen. Die konsequente Einhaltung 
der festgelegten Maßnahmen sollte Teil der täglichen 
Routine sein.
Tipp: Auch das Reinigungspersonal trägt wesentlich 
zur Hygienesicherheit in einer Praxis bei. Da der Kon-
takt zum Praxisteam häufig zeitlich versetzt erfolgt, 
wird dieser Personengruppe in der Praxisorganisation 
oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Achten Sie da-
her darauf, dass auch das Reinigungspersonal regelmä-
ßig an Hygieneunterweisungen teilnimmt und in den 
Hygieneplan eingewiesen wird.

Hygienebeauftragte in der Arztpraxis
Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist auch das Hy-
gienemanagement einer Praxis klar geregelt. Besonders 
in größeren Praxen empfi hlt es sich, eine Hygienebe-
auftragte MFA oder einen Hygienebeauftragten zu be-
nennen, die bzw. der die entsprechenden Aufgaben ko-
ordiniert und für diesen Bereich Verantwortung trägt.
In Einrichtungen, in denen ambulante Operationen 
durchgeführt werden, ist die Bestellung einer hygiene-
beauftragten Person nach den jeweiligen Landesverord-
nungen, z.B. der MedHygV in Bayern, verpfli htend.

Fazit
In jeder Arztpraxis und ambulanten OP-Zentrum muss 
ein praxiseigener Hygieneplan vorhanden sein, und es 
sollte eine Person benannt werden, die für das Hygie-
nemanagement verantwortlich ist. Mitarbeitende, die 
mit Reinigung und Desinfektion betraut sind, müssen 
entsprechend geschult und in die geltenden Verfahren 
eingewiesen werden. Im Hygieneplan werden sämtliche 
erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnah-
men beschrieben und verbindlich festgelegt. Ergänzend 
enthält der Reinigungs- und Desinfektionsplan, als An-
hang zum Hygieneplan, eine Übersicht der eingesetzten 
Mittel mit Angaben zu Konzentration, Einwirkzeit, An-
wendungsbereich und verantwortlicher Person. Beim 
Umgang mit Desinfektionsmitteln gehört das Tragen 
von Handschuhen zur persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) und sollte grundsätzlich selbstverständlich sein.

Literaturveraeichnis siehe S� ��

Abb. 3: Sauberer Waschplatz.
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schen Desinfektionsmitteln ge-
genüber humanpathogenen Viren 
zu dokumentierten. Für die Flä-
chen- und Instrumentendesinfek-
tionsmittel muss dabei nach dem 
quantitativen Suspensionsversuch 
noch ein praxisnaher Versuch fol-
gen, um im medizinischen Bereich 
eine Wirksamkeit für das entspre-
chenden Anwendungsgebiet auslo-
ben zu können [6]. Dies galt bislang aber nicht für Hän-
dedesinfektionsmittel, da hier bis vor kurzem nur der 
quantitative Suspensionsversuch zur Deklaration einer 
Viruswirksamkeit zur Verfügung stand. 
Im Gegensatz dazu existieren in Amerika schon lan-
ge zwei praxisnahe Prüfverfahren zur Bestimmung der 
virus-eliminierenden Eigenschaften von hygienischen 
Handwasch-Präparaten und Händedesinfektionsmit-
teln. Dabei handelt es sich um die ASTM E1838 [7], die 
ausschließlich die Fingerkuppen humaner Probanden 
für die Untersuchung nutzt und die ASTM E2011 [8], 
bei der die kompletten Hände für die Prüfung einge-
setzt werden. Für beide Methoden sind in den jeweili-
gen Normen aber keine Bewertungskriterien hinterlegt, 
und beiden Methoden kommt auf europäischer Ebene 
bislang keine große Bedeutung zu. 
In Europa sind nun mit der Veröffentlichung der EN 
17430 im Mai 2024 [9] auch praxisnahe Prüfungen für 
Händedesinfektionsmittel möglich, die ein 2-stufi es 
Verfahren zur Überprüfung der Viruswirksamkeit er-
lauben. 
Basis der zukünftigen Evaluation eines Händedesinfek-
tionsmittels in Deutschland und Europa bleibt aber der 
bisher seit vielen Jahren bekannte quantitative Suspensi-
onsversuch nach der europäischen Norm EN 14476 [10]. 
Bei dieser Phase 2/Stufe 1-Methode werden zunächst de-
finie te Mengen eines unverdünnten Händedesinfekti-
onsmittels mit der Testvirussuspension und einer inter-
ferierenden Substanz vermischt und dann, nach Ablauf 
einer vorgegebenen Einwirkzeit, die noch vorhanden 
Restvirusmenge im Testansatz bestimmt. Erzielt das 
Händedesinfektionsmittel im Vergleich zum Kontrollan-
satz mit Wasser eine 4 log10-Stufen Reduktion im Testan-

Die neue EN 17430: Überprüfung von Hände-
desinfektionsmitteln auf Virus-Wirksamkeit an 
der kontaminierten Hand
J. Steinmann, B. Becker, D. Paulmann, 
B. Bischoff, F.H.H. Brill 
Mit der EN 17430 steht seit kurzem in Europa 
eine praxisnahe Methode zur Verfügung, mit 
der die virusinaktivierenden Eigenschaften von 
+ÃndedesinfeNtionsmitteln an der artifi]iell Non-
taminierten Hand überprüft werden können. Als 
Prüfvirus dient das nicht humanpathogene mu-
rine Norovirus (MNV). Die Details dieser Prüfung 
werden hier beschrieben und anschließend wird 
diese neue Methode für die Praxis der hygieni-
schen Händedesinfektion bewertet. 

Die Rolle der Händedesinfektion zur Infek-
tionsprävention 
Die Hände spielen eine wichtige Rolle bei der Übertra-
gung von Krankheitserregern im Alltag und insbeson-
dere in medizinischen Einrichtungen. Humanpathogene 
Viren an der Hand bei medizinischem Personal und Pa-
tienten sind in der Vergangenheit in der Praxis aber sel-
ten nachgewiesen worden. Dies resultiert sicherlich aus 
methodisch bedingten Schwierigkeiten, da die Detektion 
von Viren im Vergleich zu Bakterien ungleich schwieriger 
ausfällt. Dennoch fi den sich in der Literatur deutliche 
Hinweise dafür, dass über kontaminierte Hände häufi  
nosokomiale Infektionen verursacht werden. So fi den 
sich z.B. Nachweise von Rhino-, Adeno- und Rotaviren 
sowie dem Hepatitis-C-Virus (HCV) an der menschli-
chen Hand. So sind auf einer pädiatrischen Intensivsta-
tion Herpes-, Adeno- und Enteroviren an den Händen 
der Patienten nachgewiesen worden [1–4]. Außerdem ist 
gezeigt worden, dass das Händewaschen allein nicht aus-
reichte, um Viren von der Hand zu eliminieren [5]. 
Deshalb liegt der Fokus in der medizinischen Praxis 
und im Krankenhaus, neben vielen anderen Intentio-
nen, auf einer sachgerechten Händedesinfektion, um 
die Übertragung von humanpathogenen Viren über die 
Hände von Patienten und Personal zu verhindern.

Prüfmethoden zur Untersuchung von Hände-
desinfektionsmitteln auf Viruswirksamkeit
Seit vielen Jahren existieren in Deutschland und in Eu-
ropa Prüfmethoden, um die Wirksamkeit von chemi-
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satz, können die folgenden Spektren einer Wirksamkeit 
in Abhängigkeit des Prüfvirus ausgelobt werden: 
Bei einer erfolgreichen Prüfung gemäß EN 14476 ge-
genüber dem modifizie ten Vacciniavirus Ankara 
(MVA) kann eine „begrenzte viruzide Wirksamkeit“ 
ausgelobt werden (Wirksamkeit gegen alle umhüllten 
Viren). Wurde nachweislich in den Testansätzen mit 
dem Adenovirus Typ 5 Stamm Adenoid 75 (AdV-5) so-
wie dem murinen Norovirus (MNV) als Surrogatvirus 
für die humanen Noroviren eine 4 log10-Stufen Reduk-
tion erzielt, kann das Wirkspektrum „begrenzte viru-
zide Wirksamkeit PLUS“ deklariert werden (deckt alle 
umhüllten Viren sowie Noro-, Rota- und Adenoviren 
ab). Wird neben dem AdV-5 und dem MNV zusätzlich 
noch das Poliovirus Typ 1 Stamm LSc-2ab (PV) erfolg-
reich im Suspensionsversuch inaktiviert, kann ein Hän-
dedesinfektionsmittel als „viruzid wirksam“ ausgelobt 
werden (deckt alle umhüllten und alle nicht umhüllten 
Viren ab) [10]. 
Mit der neuen Methode gemäß EN 17430, die auf dem 
gleichen Testprinzip basiert, wie die seit vielen Jahren 
in Europa für Bakterien gültige EN 1500 [11], ist es nun 
auch auf europäischer Ebene erstmals möglich, Hän-
dedesinfektionsmittel an den Händen freiwilliger Pro-
banden unter praxisnahen Bedingungen auf ihre Virus-
wirksamkeit zu untersuchen. 

Die Methode der EN 17430
Für die neue praxisnahe Methode gemäß EN 17430 der 
Phase 2/Stufe 2 werden die Hände von insgesamt 18 
bis 22 freiwilligen Probanden in einer Cross-over-Stu-
die im intraindividuellen Vergleich artifizi ll mit dem 
murinen Norovirus kontaminiert, bevor die Behand-
lung mit dem Händedesinfektionsmittel erfolgt [9]. Das 
MNV ist nicht humanpathogen (Wirtsbereich des Vi-

rus beschränkt sich ausschließlich auf die Maus) und 
kann somit bedenkenlos auf die gesunden (unverletz-
ten) Hände von Probanden gegeben werden. In dieser 
Studie wird die Inaktivierung von MNV für alle Pro-
banden gegenüber dem Testprodukt und dem Refe-
renzprodukt geprüft.
Zur Vorbereitung einer Untersuchung eines Hände-
desinfektionsmittels gemäß EN 17430 waschen sich die 
Probanden zunächst für eine Minute die Hände mit ei-
ner milden Seife. Nach anschließender Trocknung der 
Hände mit Papiertüchern startet die Prüfung, die in 
drei Schritte unterteilt wird.

Schritt 1: Bestimmung des Vorwertes 
500 µL einer puren MNV-Suspension (ohne interferie-
rende Substanz) werden von Probanden vorsichtig auf 
den Handinnenflächen und den Fingerkuppen (inkl. 
Daumen) des Probanden verteilt. Nach Antrocknung 
der Virussuspension für eine Minute erfolgt die Eluti-
on der infektiösen Viruspartikel, in dem die Fingerkup-
pen und die Daumen in 5 mL Zellkulturmedium für ei-
ne Minute aneinander und am Boden einer Petrischale 
gerieben werden (vgl. Abb. 1). Anschließend wird die 
Restflüssigkeit von den Fingern an der Petrischale ab-
gestreift, und es erfolgt dann die Bestimmung des Vor-
wertes über z.B. eine Endpunkttitration des Eluates im 
Mikrotiterplatten-Verfahren.
Der Vorwert gibt an, wie viele infektiöse Viruspartikel 
vor Behandlung mit dem Prüfprodukt auf den Händen 
vorhanden waren und wird später für die Berechnung 
des Reduktionsfaktors (RF) benötigt.

Schritt 2: Behandlung der Hände mit dem Prüfprodukt 
(oder der Referenz) 
Nach erneuter Trocknung der Hände an der Luft wird 
(ohne erneute Kontamination der Hände!) das Prüf-
produkt auf die linke hohle Hand des Probanden ap-

Abb. 1: Bestimmung des Vorwertes - Kontamination der Hände des Probanden mit 500 µL Virussuspension (a), wobei der 
Proband die Pr�fsuspension in den /andinnenÅpchen und den -ingerspitaen� inklusive +auTen verreibt �b�� 5ach (ntrock-
nung erfolgt die ,lution der infekti�sen =iruspartikel in � TL 4ediuT� indeT die -ingerkuppen �inklusive +auTen� in � TL 
Medium für eine Minute aneinander und am Boden einer Petrischale gerieben werden (c). 
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pliziert und die hygienischen Händedesinfektion nach 
den Angaben der EN 17430 durchgeführt (vgl. Abb. 2).
Das Applikationsvolumen z. B. 3 mL und die Einwirk-
zeit des Händedesinfektionsmittels (30 bis 60 Sekun-
den) erfolgt jeweils nach den Angaben des Herstellers. 
Neben dem zu untersuchenden Prüfprodukt (PP) wird 
auch 70 % (v/v) Ethanol als Referenzprodukt (RP) mit-
geführt. Die Probanden desinfizie en sich also zwei Mal 
die Hände, einmal mit dem Testprodukt und einmal 
mit dem Referenzprodukt. Die Einwirkzeit des Refe-
renzalkohols beträgt dabei immer 2 x 30 Sekunden mit 
2 x 3 mL. Dem Probanden werden also zunächst 3 mL 
des Ethanols auf die Hände gegeben. Es folgt die hygi-
enische Händedesinfektion für 30 Sekunden und die 
erneute Zugabe von 3 mL des Referenzalkohols. An-
schließend wird für weitere 30 Sekunden die hygieni-
sche Händedesinfektion nach dem Schema in Abbil-
dung 2 durchgeführt.

Schritt 3: Bestimmung des Nachwertes
Direkt nach Ablauf der hygienischen Händedesinfek-
tion mit dem Prüfprodukt oder der Referenz wird der 
sogenannte Nachwert (Restvirusmenge) ermittelt, in-
dem die Fingerkuppen einschließlich Daumen erneut 
in 5 mL Medium für eine Minute eluiert werden (vgl. 
Abb. 1). Anschließend erfolgt eine Endpunkttitration 
mit den gewonnenen Eluaten und die Bestimmung der 
jeweiligen Virustiter. 
Nachdem diese drei Schritte mit dem Produkt oder der 
Referenz durchgeführt wurden, wäscht sich der Pro-
band wieder die Hände, und die gesamte Prozedur star-
tet erneut. Dabei wird die komplette Untersuchung als 
sogenannte Cross-over-Studie durchgeführt, d. h. ei-
ne Gruppe der Probanden startet im ersten Durchgang 
mit der Referenz gefolgt von dem Prüfprodukt im zwei-
ten Durchgang. Die zweite Gruppe startet dagegen mit 
dem Prüfprodukt gefolgt von der Referenz. Die Pro-
banden werden über den gesamten Verlauf der Studie 
zufällig mit einem 1:1-Schema in die jeweilige Gruppe 
eingeteilt. D.h. z.B. 1. Proband zuerst Referenzprodukt, 
danach Testprodukt, 2. Proband erst Testprodukt, dann 
Referenzprodukt usw. Dies soll sicherstellen, dass es kei-
ne Beeinflussung der Wirksamkeitsbewertung z.B. durch 
eine Langzeitwirkung eines Testproduktes gibt bzw. diese 
sich in den Prüfergebnissen zeigt, sobald es einen signifi-
kanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt.
Für die Auswertung eines durchgeführten Händeversu-
ches wird dann für jeden Probanden (sowohl für das 

Prüfprodukt als auch die Referenz) zunächst der Vor-
wert und der entsprechende Nachwert für die linke und 
rechte Hand bestimmt. Anschließend wird aus der Dif-
ferenz des mittleren Titers (Mittelwert beider Hände) 
von Vorwert und Nachwert der individuelle RF für je-
des Produkt und jeden Probanden berechnet. Stehen 
valide Ergebnisse von mindestens 18 Probanden zur 
Verfügung, können dann aus allen einzelnen lg-Reduk-
tionen die Mittelwerte sowohl für das Prüfprodukt als 
auch für die Referenz ermittelt und miteinander ver-
glichen werden. Ein Händedesinfektionsmittel gilt als 
wirksam, wenn es der mitgeführten Referenz nicht un-
terlegen ist, unabhängig von der Einwirkzeit und dem 
Applikationsvolumen des Prüfproduktes. 

-aait
Mit der neuen Methode gemäß EN 17430, bei der die Kri-
terien für eine Viruswirksamkeit eindeutig definie t sind, 
ist es auf europäischer Ebene nun erstmals möglich, Hän-
dedesinfektionsmittel an den artifizi ll kontaminierten 
Händen freiwilliger Probanden unter praxisnahen Be-
dingungen mit dem MNV als Prüfvirus zu untersuchen. 
Auch für Händedesinfektionsmittel ist somit das 2-stufi-

Abb. 2: Durchführung der hygienischen Händedesinfektion gemäß EN 17430. Die Hände 
^erden nacheinander nach den Schritten ��� f�r �� Sekunden aneinander gerieben� -�r 
die Einwirkzeit von 60 Sekunden wird die Prozedur noch einmal wiederholt (ggf. mit einer 
weiteren Applikation des Produktes) [9].
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ge Prüfverfahren jetzt umsetzbar, was einen Meilenstein 
in der viruziden Wirksamkeitsbewertung darstellt.
Für die Auslobung „begrenzt viruzid PLUS“ muss das 
Produkt dabei, neben der EN 17430, die EN 14476 mit 
Adeno- und dem murinem Norovirus bestanden ha-
ben. Um eine „viruzide“ Wirksamkeit ausloben zu kön-
nen, muss das Händedesinfektionsmittel zusätzlich im 
Suspensionsversuch das Polio-, das Adeno- und das 
murine Norovirus erfolgreich inaktivieren. Die ausge-
lobte Einwirkzeit muss sich dann immer auf die längste 
benötigte Einwirkzeit für ein Prüfvirus beziehen, unab-
hängig von der Prüfmethode. 
Durch die neue Methode der EN 17430 in einem 2-stu-
fi en Testverfahren werden also für die Wirksamkeits-
prüfung von Händedesinfektionsmitteln jetzt zusätzliche 

Anforderungen gestellt, die für die spätere praxisnahe 
Anwendung eines Produktes mehr Sicherheit für eine 
tatsächliche Wirksamkeit gewährleisten. Aus einer An-
wendungsempfehlung aus dem Suspensionsversuch un-
ter standardisierten und optimalen Bedingungen in-vi-
tro kann somit in Zukunft mit den ergänzenden Daten 
aus dem oben beschriebenen Praxistest in-vivo eine zu-
verlässige und praxisnahe Aussage zur Wirksamkeit an 
der menschlichen Hand abgeleitet werden. Die geschil-
derte Differenzierung der unterschiedlichen Wirkspekt-
ren erleichtert dabei die sachgerechte Auswahl eines ge-
eigneten Händedesinfektionsmittels in der Klinik und im 
niedergelassenen Bereich, auch wenn für die EN 17430 
das Wirkspektrum „begrenzt viruzide Wirksamkeit“, al-
so wirksam nur gegen behüllte Viren, fehlt. 
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zern und Dritten nicht gefährdet wird.“ 
Bereits vor der o.g. Mitteilung des RKI 
war dies eine Forderung der MPBe-
treibV, wurde jedoch bis zu dieser Ver-
öffentlichung nicht in den Fokus des 
Interesses gesetzt. Für den Betreiber als 
Verantwortlichen für die rechtskonfor-
me Aufbe eitung als auch für Validie-
rungsdienstleister ist unklar, nach wel-
cher validen und publizierten Methode 
die Validierung unter ökonomisch ver-
tretbarem Umfang durchgeführt wer-
den kann.

3. Validierung der Aufb reitungs-
verfahren beim Hersteller der Medizinprodukte

Hersteller von Medizinprodukten müssen entsprechend 
DIN EN ISO 17664-1 [3] die Aufbe eitbarkeit der semi-
kritischen und kritischen Medizinprodukte validieren. 
Damit wird der Nachweis erbracht, dass das empfohlene 
Verfahren für die Aufbe eitung und damit Bereitstellung 
zur weiteren Verwendung geeignet ist. Die Ergebnis-
se fließen in die Aufbe eitungsempfehlung mit ein. Der 
Wahl des Aufbe eitungsverfahrens sind aufgrund der 
Beschaffenheit der Medizinprodukte sowie der Zweck-
bestimmung und der damit einhergehenden Anforde-
rungen an das Design und das Material zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt Grenzen gesetzt. An dieser Stelle greift die 
Nutzen-Risiko-Abwägung. Grundsätzlich haben Her-
steller von Medizinprodukten ein Interesse, die maschi-
nellen Aufbe eitungsprozesse mit thermischer Desinfek-
tion zu bevorzugen. Für die im folgenden ausgewählten 
Beispiele ist diese Verfahren aufgrund spezieller Eigen-
schaften der Medizinprodukte nicht möglich:
• Intraoral-Kamera (Medizinprodukt für den Dental-

bereich): Temperatursensibles Material und verbau-
te Elektronik

• Polimerisationslampe (Medizinprodukt für den Den-
talbereich): Temperatursensibles Material (Lichtleiter)

• Tonometerköpfchen (Medizinprodukt für die 
Opthalmologie): Temperatursensibles Material

• Transrektalen Schallkopf (Medizinprodukt für die 
Urologie): Temperatursensibles Material und verbau-
te Elektronik

12 Fakten zur abschließenden Wisch-
desinfektion semikritischer Medizinprodukte

Stella Nehr-Werner, Ulrike Weber

Das Thema Wischdesinfektion als abschlie-
ßendes Verfahren zur Aufbereitung semikriti-
scher Medizinprodukte steht seit einiger Zeit 
im Fokus fachlicher Diskussionen und verur-
sacht Unsicherheiten in der Praxis. Einerseits 
bei Aufsichtsbehörden und Fachverbänden 
der unterschiedlichen medizinischen Fachdis-
ziplinen, als auch bei Betreibern, Herstellern 
und Validierungsdienstleistern. Der vorliegen-
de Artikel setzt den Schwerpunkt auf aktuell 
verfügbare Informationen und erläutert diese 
mit praktischer Relevanz. 

1. Hintergrund für die Diskussion
Im November 2020 hat das Robert-Koch-Institut (RKI) 
im FAQ-Bereich aufgrund mehrfacher Anfragen zur 
Validierbarkeit der manuellen Wischdesinfektion ver-
öffentlicht, dass die „Validierbarkeit der abschließen-
den Wischdesinfektion semikritischer Medizinpro-
dukte nach aktuellem Stand nicht gegeben.“ ist [1]. Bei 
der manuellen Wischdesinfektion ist im Unterschied 
zur manuellen Tauchdesinfektion die Ausbringung der 
Desinfektionsmittel auf die zu desinfizie enden Ober-
flächen durch eine manuelle mechanische Krafteinwir-
kung erforderlich. Bei der Tauchdesinfektion erfolgt 
dies weitestgehend bei korrekter Benetzung aller Ober-
flächen durch die Prozesschemie. Wie der Prozess der 
manuellen Ausbringungen mittels Tuch standardisiert 
werden kann, ist nicht ersichtlich. Daher wird die Va-
lidierbarkeit der manuellen abschließenden Wischdes-
infektion von semikritischen Medizinprodukten beim 
Betreiber derzeit als nicht gegeben angesehen.

2. Validierung der Aufb reitungsverfahren beim 
Betreiber

Entsprechend §8 MPBetreibV [2] ist „die Aufbe eitung 
von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Be-
nutzung kommenden Produkten […] unter Berück-
sichtigung der Angaben des Herstellers mit geeigneten 
validierten Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg 
dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und 
die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Benut-
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Für Medizinproduktehersteller ist die Anwendung der 
manuellen Wischdesinfektion ein geeignetes Verfahren 
und normativ möglich. Ergänzend zur Pfli ht des Her-
stellers, die Gültigkeit der bereitgestellten Informationen 
nachzuweisen, können nationale Behörden verlangen, 
dass die Wirksamkeit des Verfahrens letztendlich durch 
den Aufbe eiter verifizie t wird.

4. Reinigung als vorausgehender Aufb reitungs-
schritt der Wischdesinfektion

Nach der DIN EN ISO 17664-1 wird die Reinigung 
definie t als: „Entfernung von Verschmutzung in dem 
für die weitere Behandlung und spätere Zweckbestim-
mung erforderlichen Umfang. […] Reinigung umfasst 
das Entfernen von anhaftenden Verschmutzungen 
(z.B. Blut, Proteine, und anderen Verunreinigungen) 
von den Oberflächen, Spalten, Rillen, Verbindungs-
stücken und Lumen eines Medizinprodukts durch ein 
manuelles oder maschinelles Verfahren, welches die 
Produkte für eine sichere Handhabung und/oder ei-
ne weitere Aufbe eitung vorbereitet.“ [3] Ohne aus-
reichende und valide Reinigung ist eine Desinfektion 
nicht möglich.
Die Reinigung muss für einen validierbaren Aufbe ei-
tungsprozess beim Betreiber als erster Prozessschritt 
validiert und in der täglichen Anwendung standar-
disiert werden. Ohne dies ist eine nachfolgende Vali-
dierung der Wischdesinfektion nicht möglich, da or-
ganische Rückstände der medizinischen Behandlung 
(z.B. Speichel, Blut, Schleimhaut, Tränenflüssigkeit) 
und jeweilige fachspezifische Anschmutzung (z.B. Ul-
traschallgel) den Erfolg der Desinfektion beeinflussen 
können. 

5. Desinfektion als Aufb reitungsschritt der Wisch-
desinfektion

Nach der DIN EN ISO 17664-1 wird die Desinfektion 
definie t als: „Verfahren zur Reduzierung der Anzahl 
lebensfähiger Mikroorganismen auf ein zuvor als an-
gemessenes festgelegtes Niveau, das für einen definie -
ten Zweck geeignet ist“. Als Anmerkung wird zudem 
gegeben, dass die Desinfektion und Reinigung des 
Medizinprodukts gleichzeitig durchgeführt werden 
können. Dieser Aspekt ist für die Methodenentwick-
lung und für die Testung der validen Aufbe eitung 
beim Betreiber sehr entscheidend, da dies methodi-
sche Relevanz (z.B. auf das Testverfahren für die Rei-
nigung) hat.

6. Bio- und Materialverträglichkeit sowie Kompati-
bilität der eingesetzten Prozesschemie

Der Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
wirkt nicht nur auf die organischen und mikrobiolo-
gischen Verunreinigungen, sondern hat auch Einfluss 
auf das Material der Medizinprodukte. Bei Falschan-
wendung kann die Prozesschemie zu Materialschäden 
auf dem Instrumentarium führen, was die Lebensdau-
er reduziert und negative Auswirkungen auf die An-
wendung hat. Die Hersteller der Medizinprodukte tes-
ten aus diesem Grund in simulierten Alterungstests 
den Einfluss und geben für bestimmte Wirkstoff rup-
pen bzw. Reinigungs- und Desinfektionsmittel die An-
wendung frei. Für alle verfügbaren Produkte kann ei-
ne solche Freigabe nicht gegeben werden, da dies den 
prozessualen und ökonomischen Aufwand nicht recht-
fertigen würde. Für die Prozesschemie ist nach der An-
wendung eine Restmenge zu definie en, was heute noch 
nicht möglich für diese Anwendung ist. Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel für die Anwendung an Medi-
zinprodukten sind als Medizinprodukt eingestuft. Da-
her ist bei der Auswahl stets auf die CE-Kennzeichnung 
zu achten. Flächendesinfektionsmittel, die nicht für die 
Anwendung an Medizinprodukten ausgelobt sind, dür-
fen dafür nicht eingesetzt werden, da Materialverände-
rungen und/oder Biokompatibilitätsprobleme resultie-
ren können. 

7. Relevanz von Schutzhüllen und Überziehern
Schutzhüllen können grundsätzlich die Kontamination 
der Medizinprodukte reduzieren und damit die nach-
folgende Reinigung und Desinfektion erleichtern. Für 
die Schutzhüllen besteht keinerlei regulatorische Ba-
sis, bei der Abnahme der Schutzhüllen kann das Me-
dizinprodukt kontaminiert werden und Schutzhüllen 
haben oft Undichtigkeit/Perforationen. Es sind immer 
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Einmalprodukte und müssten als Zubehör zum Medizin-
produkt als solches zugelassen werden. Das erhöht zu-
sätzlich die Kosten und beeinflusst als Einmalprodukt das 
Müllaufkommen. Im Gegensatz hierzu sind medizinische 
Kondome (Urologie) standardisiert und werden in Guide-
lines empfohlen.

8. Gemeinsame Stellungnahme des Berufsverbandes 
der deutschen Urologen e.V. (BvDU), des Berufs-
verbandes der Frauenärzte (BVF) und des Bundes-
verbandes reproduktionsmedizinischer Zentren 
Deutschlands (BRZ)

Die genannten Bundesverbände weisen darauf hin, dass 
die Datenlage für eine Ableitung einer ernsthaften Ge-
fährdung der Patienten nicht ausreichend ist. Eine ad-
äquate Versorgung der Patienten und Patientinnen wäre 
bei Untersagung der Wischdesinfektion bei Endosonogra-
fie onden gefährdet. Die Verbände weisen darauf hin, dass 
das Arbeiten nach Standardanweisungen eine heute übli-
che und wirksame Methode ist. [4] Die Wischdesinfekti-
on nach Standardanweisung wird als gängige und wirk-
same Methode für den geforderten viruziden Nachweis 
beschrieben. Auch in der europäischen Guideline Euro-
pean Society of Radiologe Ultrasound Working Group gilt 
dieses Verfahren in Verbindung mit medizinischen Kon-
domen als gelebter Standard.

9. Reaktion des Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
Die Bundeszahnärztekammer verweist in einem Praxis-
leitfaden [5] auf die besonderen Gegebenheiten in einer 
zahnärztlichen Praxis. So besteht die übliche Anschmut-
zung während der zahnärztlichen Behandlung weder aus 
Schleim noch aus Transmissionsgel, welche höhere An-
forderung an die Aufbe eitung stellen. Weiterhin wer-
den für intraoral angewandte Medizinprodukte, die we-
der getaucht noch maschinell aufbe eitet werden können, 
Schutzhüllen als zusätzliche Hürde für die Verhinderung 
der initialen Kontamination dargestellt. [5]
Der Leitfaden gibt Betreibern sehr praxisbezogen Hand-
lungsempfehlungen (einschl. Hinweis auf Arbeitsanwei-
sung, Festlegung einzelner Arbeitsschritte und jährliche 
Unterweisung) für die abschließende Wischdesinfektion 
im Dentalbereich.

10. Gemeinsame Stellungnahme der AG HNO-Infek-
tiologie und Hygiene und der AG Endoskopie der 
DGHNO-KHC (Deutsche Gesellschaft für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirur-
gie e.V.) und des BVHNO (Deutscher Berufsver-
band der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.)

In einer Stellungnahme der AG HNO-Infektiologie und 
Hygiene und der AG Endoskopie der DGHNO-KHC und 

des BVHNO [6] wird darauf verwiesen, dass in der 
HNO-Heilkunde verwendete Endoskope entweder der 
Risikoklasse „semikritisch“ Klasse A (starre Endoskope) 
oder Klasse B (flex ble Endoskope) zugeordnet werden. 
Grundsätzlich müssen Medizinprodukte dieser Risiko-
klasse entsprechend gereinigt und desinfizie t, vorzugs-
weise maschinell, werden. Generell ist aber auch eine 
manuelle Aufbe eitung zulässig. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Hersteller ein durch ihn validiertes Verfah-
ren zur Aufbe eitung in der Gebrauchsanleitung vorgibt. 
Dieses kann ohne erneute Validierung vor Ort eingesetzt 
werden. Sollten andere, alternative Verfahren vor Ort 
zum Einsatz kommen, müssen diese durch den Betrei-
ber beschrieben und validiert werden. Folgende Schritte 
werden in den Aufbe eitungsvorgaben beschrieben und 
der Hinweis auf eine detaillierte Beschreibung der Ar-
beitsabläufe im Hygieneplan wird gegeben:
• Sachgerechtes Vorbereiten
• Reinigung
• Desinfektion
• Spülung und Trocknung
• Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit der 

Oberflächen
• Pfle e und Instandsetzung
• Prüfung der technisch-funktionellen Sicherheit

11. Standardarbeitsanweisungen als Prozessbe-
schreibung

Essenzieller Bestandteil wirksamer Aufbe eitungsme-
thoden ist die Erstellung und Schulung von Standard-
arbeitsanweisungen. Nur wenn Prozesse eindeutig und 
praxisgerecht, angepasst auf die jeweiligen Bedingun-
gen beim Betreiber, beschrieben sind und in Schulun-
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gen an das Praxispersonal vermittelt werden, können 
sie verstanden und sicher umgesetzt werden. Hierbei 
begegnet das Praxisteam einigen Herausforderungen: 
sowohl die Aufbe eitungsanleitungen der Hersteller, 
die Gebrauchsanleitung der Chemiehersteller als auch 
die Praxisgegebenheiten müssen berücksichtigt wer-
den. Die erstellte Beschreibung muss zielgruppenspe-
zifisch erstellt sein und klar und eindeutig formuliert 
sein. In Teamsitzungen sollten die Arbeitsanweisun-
gen vorgestellt, gemeinsam besprochen und die Inhal-
te geschult werden. Praktische Übungen helfen dabei, 
das Gelernte zu verinnerlichen und neue Handgriffe zu 
üben. Ergänzt werden kann dies mit Sets zur farblichen 
Kennzeichnung von Benetzungen bzw. Benetzungslü-
cken (z.B. über Hytrain, Hamburg).

12. Aktuelle Validierungsleitlinien und -empfehlungen
Die aktuelle „Leitlinie zur Validierung der manuel-
len Reinigung und manuellen chemischen Desinfek-
tion von Medizinprodukten“ (2013) [7] betrachtet die 
Tauchdesinfektion und schließt Medizinprodukte, die 
eine Wischdesinfektion erfordern, aus. Vor allem die 
Anlagen und Checklisten bieten trotzdem eine gu-
te und praxisbezogene Orientierung, was bei der ab-
schließenden Wischdesinfektion zu berücksichtigen ist 
und abgeprüft werden kann (z.B. baulich-technische 
Voraussetzungen, Chargendokumentation, Informati-
onen zu Wasser- und Prozesschemikalien).
Eine konkrete Methode zur Validierung der manuellen 
Wischdesinfektion semikritischer Medizinprodukte ist 
in der Veröffentlichung „Validierung der Aufbe eitung 
von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt mit des-
infizie enden Tuchsystemen“ von PD Dr. med. Frank-
Albert Pitten [8] beschrieben. Der Schwerpunkt wird 
auf Ultraschallsonden gelegt, kann fachspezifisch und 
adaptiert auch auf anderer Fachdisziplinen übertragen 
werden. Die Veröffentlichung zeigt, dass der Einsatz mi-
krobiologischer Modellorganismen in Kombination mit 
definie ten Inokulations- und Auswertemethoden eine 
geeignete Basis für die Validierung bilden kann. 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen:
„Das Geheimnis des Vorwärtskommens liegt darin, 
den ersten Schritt zu tun. Das Geheimnis des ersten 
Schrittes liegt darin, komplexe, überwältigende Auf-
gaben in viele, kleine handhabbare zu unterteilen und 
dann mit der ersten zu beginnen.“ (Mark Twain)
Vor allem über die Fachverbände wurden bereits sehr 
konkrete und umsetzbare Maßnahmen beschrieben, es 
wurde Bereitschaft zum gemeinsamen Arbeiten an der 

Erstellung von Leitlinien und Verfahrensanweisungen 
signalisiert, um damit zur Lösung der Problematik bei-
zutragen. Aktuell bilden sich jedoch konkrete nächste 
Schritte für eine (kurzfristige) Lösung nur sehr zögerlich 
heraus. Daher schlagen wir die folgenden Maßnahmen 
vor:
• Defin tion eines Standardablaufs für die manuel-

le Aufbe eitung mittels Wischdesinfektion. Damit 
wird Orientierung für die Betreiber und Herstel-
ler gegeben, die Medizinprodukte können mit ver-
gleichbaren Prozessschritten aufbe eitet werden. 
Basierend darauf ist die Erstellung einer Validie-
rungsempfehlung in den Fachgremien möglich. Der 
Standardablauf kann beispielsweise unter Mitwir-
kung der jeweiligen Fachgesellschaften oder im Zu-
ge von Workshops auf Fachkongressen gemeinsam 
mit den Anwendern erstellt werden.

• Wir schlagen folgenden Ablauf als Grundlage für ei-
nen einheitlichen Standardprozess vor:
– Entfernen der eventuell vorhandenen Schutzhülle
– Zerlegen der Instrumente nach Herstellerangaben
– Geeignetes Verfahren zur manuellen Reinigung 

der Oberflächen mit einem Reinigungsmittel; 
Einwirkzeit nicht erforderlich, ausreichende Be-
netzung beachten

– Manuelle Desinfektion der Oberflächen mit ei-
nem kompatiblen Desinfektionsmittel (vor-
getränktes Tuch oder in der Praxis getränktes 
Mehrweg- oder Einmaltuch); Einhaltung der 
Einwirkzeit nach Herstellerangaben, um eine 
ausreichende Wirksamkeit zu erhalten

– Abwischen des Medizinproduktes mit einem Tuch 
getränkt mit Wasser von mindestens Trinkwasser-
qualität oder einem speziell getränkten Tuch zur 
Entfernung der Prozesschemierückstände

– Trocknung bei Raumluft oder mit einem fri-
schen, trockenen Tuch

• Erfassung der typischen Anschmutzungen (durch 
medizinische Maßnahme mit organischem Material 
und zusätzlich mit fachspezifischen Kontaminatio-
nen wie Gleitgelen). 

• Aspekte der Nachhaltigkeit sind bei den aktuellen 
Produktentwicklungen und -empfehlungen zu be-
rücksichtigen.

• Bereits vorhandene und normativ beschriebene ma-
schinelle Verfahren (z.B. Vario TD HNO Optik; 
Programm zur thermischen Desinfektion gemäß 
EN ISO 15883 von ausschließlich optischen Instru-
menten aus dem HNO-Bereich) bei der Betrachtung 
berücksichtigen.
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tergrund in den Pfle eberufen tätig sind. Zudem wurde 
der bevorstehende Generationswechsel im Pfle ebe-
reich thematisiert. Hygiene hat ihre eigene Sprache – es 
ist entscheidend, Wissen jedem zugänglich zu machen 
und Möglichkeiten zu schaffen, damit alle Beteiligten 
Kompetenz und Sicherheit entwickeln können. Ich bin 
froh, dass sich die Zeiten für die Menschen und ihr Um-
feld geändert haben, auch wenn das deutsche Gesund-
heitssystem weiterhin nicht barrierefrei ist. Das kons-
titutive Recht auf freie Arztwahl ist für Menschen mit 
schweren körperlichen Beeinträchtigungen, blinde, ge-
hörlose und kognitiv beeinträchtigte Menschen häufig
nicht gewährleistet. Umfassende Barrierefreiheit fehlt 
in der ambulanten Versorgung in vielen Praxen, aber 
auch in Kliniken und Therapieeinrichtungen.
Die Themen Behinderung und chronische Krankheit 
müssen konsequent in die Aus- und Weiterbildung 
von Gesundheitsberufen integriert werden. Viele Men-
schen, die außerklinische Intensivpfle e benötigen, ste-
hen mitten im Leben: sie gehen in Kindergarten, Schule 
oder Universität, leben allein oder mit ihren Familien, 
sind berufstätig oder engagieren sich im Peer Coun-
seling. „Es ist mir ein persönliches Anliegen und ei-
ne Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass diese 
Menschen bestmöglich versorgt werden und Hygiene-
standards verständlich, praxisnah und für alle zugäng-
lich umgesetzt werden.“
Jede häusliche Umgebung ist einzigartig und stellt 
Pfle efachkräfte, Angehörige und Hilfskräfte vor un-
terschiedliche Herausforderungen. Die Verfügbarkeit 
geeigneter Räumlichkeiten, Ausstattung und Desinfek-
tionsmittel kann variieren. Hinzu kommt der Mangel 
an qualifizie tem Fachpersonal, wodurch die Schulung 
von Pfle ekräften und Angehörigen in hygienischen 
Standards besonders wichtig wird.
Die hohe Belastung durch multiresistente Erreger (MRE) 
erfordert sorgfältige Hygienemaßnahmen. Eine unzu-
reichende Händehygiene oder fehlerhafte Desinfektion 
von Oberflächen und Geräten kann die Infektionsgefahr 
erhöhen. Technische Probleme wie Leckagen bei Beat-
mungsgeräten oder unzureichende Filter können das Ri-
siko zusätzlich verstärken. Ein durchdachtes Hygiene-

(u�erklinische 0ntensivpÅege ¶ -okus 
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Ines Liebig

Die außerklinische Intensivpfle e betrifft 
Menschen mit schweren Erkrankungen, 
sowohl Kinder als auch Erwachsene, die 
intensivmedizinische Unterstützung au-
ßerhalb der Klinik benötigen. Bereits 
seit den 1980er Jahren gibt es die Mög-
lichkeit, intensivpfli htige Patienten in 
ihrem häuslichen Umfeld zu versorgen. 

Anfangs noch eine Seltenheit, hat sich diese Form der 
Pfle e über die Jahrzehnte stark entwickelt und ist heu-
te ein fester Bestandteil der Versorgung von Menschen 
mit komplexen medizinischen Bedürfnissen. Die Ge-
schichte der außerklinischen Intensivpfle e begann mit 
Familien, die nach langen Krankenhausaufenthalten ih-
re Kinder oder Angehörigen zuhause weiter betreuen 
wollten. Damals standen sie vor vielen Herausforderun-
gen, insbesondere in Bezug auf Hygiene, Gerätehand-
habung und Schulung – Themen, die auch heute noch 
von zentraler Bedeutung sind. Ziel ist es, die bestmög-
liche Lebensqualität zu sichern, wobei die Hygiene eine 
zentrale Rolle spielt.
Seit 18 Jahren bietet der MAIK-Kongress in München 
als Münchner Außerklinischer Intensiv Kongress eine 
zentrale Plattform, um die bestmögliche Versorgung 
von Menschen mit Intensivpfle ebedarf zu diskutie-
ren. Vor dem Hintergrund neuer gesetzlicher Regelun-
gen (GKV-IPReG) und Richtlinien (AKI-Richtlinie) 
verändert sich die außerklinische Intensivpfle e konti-
nuierlich. Wie Menschen mit Intensivpfle ebedarf so-
wie ihre An- und Zugehörigen Lebensqualität defini -
ren, können sie nur selbst sagen. Deshalb sind sie nicht 
nur an der Programmkonzeption des MAIK-Kongress 
beteiligt, sondern kommen auch aktiv zu Wort. Dieser 
Fachkongress richtet sich an die verschiedenen Berufs-
gruppen, die in der außerklinischen Intensivpfle e tä-
tig sind, und bietet eine Plattform für den fachlichen 
Austausch.
2024 durfte ich am MAIK-Kongress teilnehmen und 
die Möglichkeit nutzen, den HygieneCompass vorzu-
stellen. Dies war besonders wichtig, da viele Mitarbei-
tende, Pfle ekräfte und Assistenten mit Migrationshin-
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management, das alle Aspekte von Händehygiene über
Flächen- und Gerätedesinfektion bis zum Einsatz von
Schutzkleidung einbezieht, ist daher unverzichtbar.

Pfle efachkräfte übernehmen die Verantwortung für
die medizinische und pfle erische Versorgung, achten
gleichzeitig auf die konsequente Einhaltung der Hygi-
ene, begleiten die Klienten im Alltag, fördern ihre Si-
cherheit und Lebensqualität und unterstützen Ange-
hörige bei der Umsetzung hygienischer Maßnahmen.
Digitale Technologien und Roboter können ergän-
zend wirken, indem sie an Medikamente oder Hygie-
neschritte erinnern, die Aufbe eitung von Hilfsmitteln
unterstützen und Vitalwerte überwachen.
Spezifische Hygieneempfehlungen für die außerklini-
sche Intensivpfle e stammen von KRINKO, BfArM,
DGKH und DIVI. Diese Leitlinien betonen die Schu-
lung von Pfle ekräften und Angehörigen, die kon-
sequente Händehygiene, aseptische Durchführung
invasiver Maßnahmen, regelmäßige hygienische Auf-
bereitung von Geräten – insbesondere von Medizin-
produkten wie Trachealkanülen –, die Nutzung von
Checklisten und die Dokumentation aller Hygienemaß-
nahmen. Dabei ist der Unterschied zwischen klinischer
und häuslicher Umgebung enorm, weshalb Hygiene-
standards im häuslichen Setting besonders sorgfältig
angepasst und umgesetzt werden müssen. Fachliche
Expertise ist dabei entscheidend, und eine enge Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wird dringend empfohlen,
um die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Fazit
Die außerklinische Intensivpfle e ist geprägt von kom-
plexen Herausforderungen, die hohe Anforderungen an
Hygiene, Organisation und Fachpersonal stellen. Ein sen-
sibles, konsequentes Hygienemanagement, die Schulung
und Einbindung von Angehörigen, die Zusammenarbeit
aller Teilnehmenden sowie unterstützende Technologien
sind entscheidend, um Infektionen vorzubeugen, die Si-
cherheit zu gewährleisten und die Lebensqualität der Kli-
enten nachhaltig zu verbessern. Die aktive Einbindung
von Mitarbeitenden aller Hintergründe, die Berücksich-
tigung des Generationswechsels, die Schaffung barriere-
freier Strukturen und die verständliche Vermittlung von
Hygienewissen zeigen, dass Motivation, Empathie, Teil-
habe und Bildung Schlüssel zu einer erfolgreichen und
sicheren außerklinischen Intensivpfle e sind.
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sieren mich hier neue Entwicklungen, beispielsweise in 
der Automatisierung und durch KI-Einsatz, die Mitar-
beitende in der AEMP entlasten und die Abläufe insge-
samt verbessern helfen.
Ich glaube, dass die Bedeutung der Hygiene – auch die 
wirtschaftliche Bedeutung für die Krankenhäuser – im-
mer noch unterschätzt wird. Hier interessiert mich, wie 
durch bessere Aus- und Weiterbildung die Qualität ver-
bessert werden kann, sichtbar beispielsweise an den no-
sokomialen Infektionsraten. Dazu wollen wir mit unse-
ren Fachzeitschriften ja auch beitragen.
Und schließlich ist Nachhaltigkeit ein wichtiges, uns al-
le betreffendes Thema, bei dem immer wieder vielver-
sprechende Erfolge erzielt werden, die mir Hoffnung 
geben.

3 Fragen an … 
… Dr. Gudrun Westermann zu Fachjournalismus im Bereich Hygiene und 
Medizinprodukteaufbereitung

Für welche Fachzeitschriften sind Sie aktuell als 
Chefredakteurin tätig?
Ich leite beim mhp Verlag den Themenbereich Hygie-
ne und Aufbe eitung mit den Fachzeitschriften Hygie-
ne & Medizin, Zentralsterilisation und betreue auch die 
aseptica.

Was hat Sie in den Bereich Journalismus geführt?
Im Grunde der Zufall. Nach meiner klinischen Tätig-
keit und einigen Jahren in der medizinisch-wissen-
schaftlichen Abteilung eines pharmazeutischen Un-
ternehmens wollte ich mich lieber wissenschaftlichen 
Texten widmen als nur produktzentriert zu schreiben. 
Da kam das Stellenangebot, zunächst für die Redakti-
on der Zeitschrift Zentralsterilisation, beim mhp Verlag 
genau passend.

Was interessiert Sie am meisten in den Bereichen 
Hygiene & Medizinprodukte?
An der Medizinprodukteaufbe eitung fasziniert mich, 
wie durch strikten Fokus auf die Prozessqualität die Si-
cherheit der Ergebnisse und damit die Patientensicher-
heit gewährleistet werden kann. Am meisten interes-

Dr. Gudrun Westermann
Chefredakteurin mhp Verlag
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